
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Restaurationen abweichend von 
dieser Empfehlung zu positionieren, wo andere Proportionen der Dentin- 
und Schneideanteile gewünscht sind.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Restaurationen abweichend von 
dieser Empfehlung zu positionieren, wo andere Proportionen der Dentin- 
und Schneideanteile gewünscht sind. Bei Krone Nr. 2 und Brücke Nr. 1 
(Restaurationshöhe < 11 mm) ist zu erkennen, dass die Restaurationshöhen 
zu gering sind und keine zervikale Dentinfarbe aufweisen.

Nachfolgend möchten wir Ihnen unsere Empfehlungen für die Positionierung Ihrer Zahnkonstruktionen in unserem neuen  
Zirkoniumdioxid-Rohling Multi Translucent PLUS geben.

Die angegebenen Restaurationshöhen beziehen sich auf die Originalgröße ohne Vergrößerungsfaktor.

Dieses Beispiel zeigt eine deutlichere Spee-Kurve. Um eine annähernd 
gleichmäßige Farbverteilung über die gesamte Konstruktion zu erreichen, 
empfehlen wir, den ersten und letzten Zahn etwa auf gleicher Höhe von der 
Oberkante zu positionieren. In dieser Position ist der Farbverlauf der Brücke 
gleichmäßiger. Sollten die Zähne zu hell oder zu dunkel sein, können sie nach 
dem Sintern mit Malfarben, Strukturpasten oder Verblendmassen farblich 
angepasst werden.

16 mm Rohling

20 mm Rohling
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Positionierungshilfe für  
priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent PLUS

Restaurationshöhe < 11 mm

Frontzähne
1,5 mm Abstand von 
der Oberkante

Seitenzähne
2 mm Abstand von  
der Oberkante

Empfohlene Indikationen
Veneers, Kronen und 
Brücken mit einer Höhe 
von max. 11 mm 

Restaurationshöhe 11–14 mm

Frontzähne
2 mm Abstand von  
der Oberkante

Seitenzähne
2,5 mm Abstand von 
der Oberkante

Empfohlene Indikationen

Veneers, Kronen und 
Brücken mit einer Höhe 
von min. 11 mm und 
max. 14 mm 
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In diesem Fall sehen wir eine 14-gliedrige Brücke mit einer 
Restaurationshöhe von 14 mm und eine Krone Nr. 4 (16 mm) mit unserer 
Positionierungsempfehlung und einem schönen Farbverlauf über die 
gesamte Fläche. Bei Krone Nr. 2 (Restaurationshöhe 11 mm) ist zu 
erkennen, dass die Krone für den Rohling zu klein ist und keine zervikale 
Dentinfarbe enthält.

Aufgrund der Einschubrichtung und dem massiven Gingivaanteil empfehlen wir in diesem Fall (Restaurationshöhe < 18 mm) die 
Frontzähne optimal zu positionieren und die Seitenzähne abzusenken. Die Frontzähne werden nach der Sinterung etwas heller als  
die Seitenzähne sein. Dies kann durch das Auftragen von Malfarben, Strukturpasten oder Verblendmassen farblich angepasst werden. 

Die Bilder zeigen ein Beispiel einer „All on 6“ Arbeit im Oberkiefer (Restaurationshöhe < 18 mm). Aufgrund der Einschubrichtung 
empfehlen wir die Frontzähne optimal zu positionieren und die Seitenzähne abzusenken. Die Frontzähne werden nach der Sinterung  
etwas heller als die Seitenzähne sein. Der Anwender hat noch ein bisschen Spielraum die Restauration zu positionieren, um mehr 
Schneide- oder Dentinfarbe zu erhalten. Sollten die Zähne zu hell oder zu dunkel sein, können sie nach dem Sintern mit Malfarben, 
Strukturpasten oder Verblendmassen farblich angepasst werden.

25 mm Rohling

Positionierungshilfe für  
priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent PLUS

Restaurationshöhe > 14 mm

Frontzähne
2,5 mm Abstand von 
der Oberkante

Seitenzähne
3 mm Abstand von  
der Oberkante

Empfohlene Indikationen
Veneers, Kronen und 
Brücken mit einer Höhe 
von min. 14 mm  
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